
 

Изх. № 1000-883 /16.09.2015г.                                             ДО 

        Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД 

        ул. Прелом  №6, ет.5 

        гр. София 1113  

  
 

 

 

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

Доставка на диагностични реактиви и лабораторни реактиви, и медицински консумативи за 

Национална референтна лаборатория «Грип и ОРЗ» с финансиране от МЗ, Национален план 

на Република България за готовност за грипна пандемия през 2015г.», съгласно техническата 

спецификация на Възложителя, открита с Решение  № 6 от 28.07.2015г. бих искала да Ви 

уведомя, че на проведеното  заседание на комисията, назначена със Заповед № 313/26.08.2015 

г. на директора на НЦЗПБ, се разгледа представената от Вас по процедурата техническа 

характеристика и се установи следното: 

 

1. По позиция 2 : Изискването на Възложителя е Набор за провеждане на полимеразно-

верижна реакция в реално време - едностъпков TaqMan Real Time RT-PCR кит, съдържащ: 2 

Х Реакционен микс съдържащ буфер, MgSO4, dNTP и стабилизатори докато оферирания 

микс е 5 Х и съдържа MgCl2. Също така се изисква китът да е оптимизиран за праймерите и 

сондите (Taqman) на Центъра за контрол на заболяванията (CDC) Атланта, САЩ за in vitro 

качествена детекция и характеризиране на грипните вируси тип А и В в респираторни проби, 

докато оферираният продукт не отговаря на това изискване. 

 

 С оглед на гореизложеното, Ви уведомявам, че в срок до 7 дни от получаване на 

настоящото писмо, следва да представите:  

 

1. По позиция 2:  обяснение за констатираното разминаване между предоставените от Вас  

техническа характеристика и каталог 

 
 

 

 

 

 

 

Председател на комисията: 

                 /Таня Гюрова/ 


